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PLATAFORMA GENÔMICA
SEQUENCIAMENTO CAPILAR (SANGER)


PROTOCOLO DE ENTRADA DE MATERIAL
Leitura de tubos e placas prontas

Condições de aceitação das amostras
· As amostras deverão estar acondicionadas em microtubos contendo a identificação das mesmas ou em placas de 0,2µL acompanhadas de mapa de identificação;
· A reação de sequenciamento deve possuir 10 ou 20µL de volume final, e o transporte deverá ser realizado à 4ºC.
· Especificar qual o método de purificação da reação de sequenciamento (precipitação com etanol, BigDye Xterminator).
























FORMULÁRIO



	1
	Pesquisador:
	

	2
	Grupo de Pesquisa cadastrado:
	

	3
	Data do envio das amostras:
	

	4
	Número de amostras:
	

	5
	Tamanho dos fragmentos (especificar localização/identificação caso haja fragmentos de tamanhos diferentes na mesma remessa):
	

	6
	Quantidade de material fornecido (µL):
	

	7
	Tipo de purificação:
	

	8
	Temperatura de envio:
	

	
Observações:
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